Bruksanvisning

Posifon Nano 4G



Posifon Nano 4G ar ett mobilt trygghetslarm som kan baras som ett armbandsur eller pa annat
valfritt satt. Enheten fungerar bra bade inomhus och utomhus dar det finns mobiltackning.
Posifon Nano 4G tillsammans med tjansten PosifonCare dr designad for att 6ka anvandarens
frihet, trygghet och sjdlvstandighet. Den kan anvandas for olika andamal och stéllas in efter
specifika dnskemal.

| bruksanvisningen far du information om hur du hanterar enheten, s som laddning, funktioner,
hur man larmar och allman skotsel.

Denna bruksanvisning ger enhetsspecifik information om din produkt. Innan skarpt anvindande
uppmanar vi anvandarna att ocksa lasa bruksanvisningen for tillhérande IT-systemet PosifonCare.

Las igenom denna bruksanvisning innan anvandning och folj beskrivna riktlinjer. Underlatenhet att
gdra det kan innebdra potentiell hédlsofara eller produktfel.
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Extra tillbehor som finns utdver standard

e Lasbart spanne
e Halsbandsfaste
e [ addstill



Kom igang

Placera den magnetiska laddkabeln mot Nanos laddkontakter
for att paborija laddning. Se bild. Var noga med att kabeln har
god kontakt med enhetens laddkontakter.

Vinligen ladda enheten minst 4 timmar innan forsta anvandning.
Nar enheten laddar lyser den blad LED-lampan med fast sken
och den slocknar ndr enheten 4r fulladdad. Se bild ovan.

Enheten laddar fullt pa ungefar 2 timmar.

e STARTA enheten genom att trycka pa PA/AV-knappen i 3 sekunder. Trycker du pa
PA/AV knappen nar enheten ar PA s& stinger du av LED-lamporna.

e STANG AV enheten genom att trycka pa PA/AV-knappen intryckt i
12 sekunder tills dess du kdnner en vibration och lamporna slacks.

Laddstill (tillbehor)

Med ett laddstdll till din Nano kan laddprocessen férenklas. For att installera laddkabeln i
laddstdllet, vanligen folj denna guide:




LED-lampans betydelse

Grén LED Status

Blinkar till snabbt var 3e sekund ansluten till mobil-natet

Blinkar till tva ganger snabbt var 3e sekund ansluten till mobil-natet éver data
Ldngsamma och ldnga blinkningar soker mobilndt

Lyser med fast sken (blinkar ej) inget eller felaktigt SIM-kort

Bla LED Status

Blinkar till snabbt var 3e sekund enheten har hittat GPS-satelliter
Langsamma och l1anga blinkningar soker GPS-signal

Lyser med fast sken laddning pagar

Lysdiod av i vilolage eller fulladdad

Blinkar ingen LED-lampa = enhet avstdngd, alternativt dr LED-lamporna avstéingda - tryck pd PA/AV
for att starta enheten och LED-lamporna.

Att ringa till enheten

Pa bifogat leveransbrev star det vilket telefonnummer det dr till din Posifon Nano 4G

Genom att ringa det numret kommer enheten att spela upp en melodislinga sa att anvandaren av
larmet hor att ndgon ringer. Efter nagra sekunder sa kommer enheten att svara automatiskt men
anvandaren kan ocksa sjalv svara genom att trycka pa larmknappen. Genom att trycka pd
larmknappen under pdgdende samtal avslutas samtalet.

Ska enbart ett fatal personer kunna ringa enheten eller ingen alls? Kontakta Posifons support sa
kan vi stalla in det for er.

Om du inte kan ringa enheten sa finns det ndgra saker som vi vill att ni dubbelkollar:
1. Ar enheten pa och har mobiltickning?

2. Har ni skrivit in ratt nummer? Studera ert leveransbrev. Ar det ett utlaindskt nummer
maste ni ange + framfér numret.

3. Far niringa utlandska samtal fran er telefon? Undersék om ni har ndgon sparr pa
abonnemanget for utlandssamtal.

Kontakta Posifons support sa kan vi hjdlpa er att felsdka.



Att larma

Tryck och hall i larm-knappen i 1.5 sekund. Nar enheten bérjar vibrera har enheten registrerat
att du tryckt pa larmknappen. Darefter sdger en rost "larm aktiverat”. Da borjar enheten ta sin
position och kopplar upp ett samtal till valda larmmottagare om detta ar inlagt, samt att larm
skickas via tex push-notis till appen eller som SMS.

Onskar du justera tiden att hélla ned i larmknappen, kontakta Posifons support s& hjalper vi er att
korta ner denna tid.

Vill du att enheten ska ringa upp specifika telefonnummer nar du trycker pa larmknappen? Denna
funktion kan du lagga till under brukarens profil i PosifonCare. Enheten kan ringa upp till 10
stycken nummer sekventiellt efter varandra. Fastnar samtal i telefonsvararen kan Posifons support
korta ner tiden som nummer rings upp och pa sa satt minska risken att samtalen gar till
telefonsvararen.

Tryck pa nr "1" pa din telefons knappsats innan du avslutar ett samtal. Pa sd vis bekraftas att
samtalet dr hanterat. Om samtalet inte dr bekraftat hanterat rings ytterligare ett samtal upp.

Viktigt att notera dr att man inte maste programmera att enheten ska ringa ett eller flera
nummer. Ndr ett larm gar ar det vanligt att den som hanterar larmet ringer upp brukaren.

Ljud- och mikrofonvolym
Kan justeras pa brukarens profil i PosifonCare under fliken &vriga larminstéliningar
Aktivera fallsensor

Vill du aktivera fallsensorn, denna funktion kan du lagga till under brukarens profil i PosifonCare
under 6vriga larminstéliningar. Fallsensorn kan stéllas in i 9 olika nivder (1-9), dar 9 ar kansligast,
det kan behdvas finjusteras utefter brukarens rérelsemnster. Standardvérdet dr nivd 7 och sedan
kan kansligheten justeras darifran. Viktigt att aven aktivera larmtypen fall under larmtyper pa
antingen avdelningen eller brukaren beroende pa om brukarspecifika instdllningar ar aktiverade
eller ej. Se bruksanvisning fér avdelningsadministration PosifonCare.

Aktivera hoghastighetslarm

Vill du fa larm ndr brukare forflyttar sig Gver en viss hastighet! Kontakta Posifons support sa
hjdlper vi er med det. Hastigheten stélls in i km/h. Viktigt att dven aktivera larmtypen
hoghastighetslarm under larmtyper pd antingen avdelningen eller brukaren beroende pa om
brukarspecifika instdllningar dr aktiverade eller ej. Se bruksanvisning fér avdelningsadministration
PosifonCare.

Larmtyper som stods av Nano 4G

Det finns flera larmtyper som stéds av Nano och nedan preciseras dessa. Tank pa att alla inte ar
standard sd vissa behdver man aktivera separat med hjdlp av Posifon samt under
Larminstdliningar och Mobila Larmtyper for att kunna dra nytta av funktionen. Man behdver inte
fér den delen anvinda alla heller. Ar du osaker, kontakta Posifons support s& guidar vi dig.



Omradeslarm, lamnar Brukaren har ldmnat det aktuella trygghetsomradet
Omradeslarm, ankommer Brukaren har ankommit i det aktuella trygghetsomradet

Aktivt larm, Brukaren har tryckt pa larmknappen
larmknapp nedtryckt

Manuellt larm av larm- Larmmottagare har konstaterat att brukare
mottagare, efter sékning bor uppsokas, detta efter en sdkning
PosifonCare har ej haft Enhet har inte kommunicerat med Posifon-
kontakt med GPS-enhet Care pa angivet tidsintervall. Inaktivitetslarm, kan

indikera pd att nagot ar fel

GPS-enhet har lagt batteri Batterinivdn pa enhet ar under bestdmd niva. Enhet
behdver laddas

Enheten har detekterat fall Enhet med fallsensor har detekterat fall
Hog hastighet registrerad Enhet fardas dver forbestdmd hastighet
Enhet orérlig Enhet har legat stilla lange

Monteringsanvisning lasbart spanne (tillbehor)

Guide hur man 6ppnar och monterar det ldsbara spannet till Posifon Nano 4G:

Oppna:

Placering, ju ndrmare spannet du faster lasspannet desto svarare att ta av sig enheten. | det flesta
fall &r det inga problem att ldmna ett hal som mellanrum i armbandet. Bilden nedan visar hur du
ldser spannet:




Hardvaruspecifikation

Storlek 47 mm x 41 mm x 16 mm

Vikt 60g

Batter 600mAh Litium polymer
Frekvensband 900/1900MHz, LTE B1/B3/B7/B8/B20
Stromkalla 5V DC

Drifttemperatur -20°C till +70°C

Fixtid mot GPS Aktiv 1s, Varmstart 5s, Kallstart 15s
Standby 120 timmar (om ej i rorelse)

IP class P67

WiFi 2.4GHZ 802.11 b/g/n

Bluetooth BLE4.0 BR/EDR

Sakerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats for att dverensstdmma med sdkerhetsintyg i enlighet med
specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Viktiga sikerhetsanvisningar

Lds dessa anvisningar.

Behall dessa instruktioner.

Beakta alla varningar.

Folj alla anvisningar.

Oppna ej enheten. Amnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljén och/eller
manniskors hdlsa om den hanteras pa felaktigt satt.

Anvdnd inte slipande rengdringsmedel for att rengéra din Posifon Nano.
Placera inte din Nano ndra 6ppen eld.

Slang inte din Nano i en brand. Batteriet kan explodera!

Forsok inte att plocka isar Nano, den innehdller ej utbytbara komponenter.

Lét aldrig barn under 3 ar leka med Nano. De sma komponenterna kan vara en
kvavningsrisk for ditt barn.

Forsiktighetsatgarder for inbyggt batteri

Forsdk inte byta ut ditt Posifon Nano-batteri. Det dr inbyggt och kan inte bytas ut.
Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medféljer den har guiden.
Anvand endast CE-certifierade laddare for att ladda batteriet.



e ladda din Nanomed hjdlp av en certifierad dator, hubb eller strémfoérsorining.
e [orsok inte att Oppna det inbyggda batteriet med tvang.

Information om atervinning

Symbolen pa produkten eller dess forpackning betyder att denna produkt maste kasseras
mmm Separat fran vanliga hushallssopor vid slutet av sin livslangd. Vdnligen var medveten om att
det ar ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning pa atervinningscentraler for att bidra till att

bevara naturresurser. Batteriet i Posifon Nano 4G dr inbyggt och far ej avlagsnas.

Kontakta milj¢férvaltningen i din kommun for information om vad som giller fér inldamning och

atervinning.

Rengoring och rekonditionering:

Vid rengdring, torka av med fuktig trasa. Det gar att anvdnda pa marknaden vanligt
forekommande rengéringsmedel i mattlig mangd, se viktiga sdkerhetsanvisningar. Vid
rekonditionering sd rekommenderar vi att man byter armband pa enheten.

Ovrigt:

Nano 4G har en teknisk livslangd pa éver 3 ar. Vi ldamnar 3 ars garanti fran ink&psdatum om inget

annat avtalats.

Kontakt:
Posifon AB
Adress: Md&lndalsvagen 308,
412 63 Goteborg
Hemsida: www.posifon.com

Tel. support: 031 360 75 24 (man-fre 8.00-17.00)
Mail support: support@posifon.se
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